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ORAZ ORTOPEDYCZNE

1 WSTEP
Przedmiotem normy sg symbole graficzne na narzedziach

dentystycznych stosowane zamiast napiséw

2 WYMAGANIA OGOLNE
Znakowanie symbolami graficznymi powinno spetnia¢ wy-
magania wg PN-79/Z-70000 04
Symbole graficzne powinny byc umieszczone bezposred-
nio na elementach sterujacych, regulujacych i nastawnych
lub w poblizu tych elementéw
Symbole graficzne i tlo powinny byc jednobarwne Barwa

symboli powinna kontrastowa¢ z barwg tta Barwg zielong

BRANZOWA

Narzedzia dentystyczne

Symbole graficzne
zastepujace napisy

BN-81
5920-01

Grupa katalogowa 1421

powinny byc znakowane elementy sterujace doptywem wody,
barwa czerwong powinny byc znakowane elementy sterujace

doptywem powietrza

3 SYMBOLE GRAFICZNE

Symbole graficzne stosowane na narzedziach dentystycz-

nych przedstawiono na rysunkach 1, 24 Obok numeracji

podstawowej umieszczono w nawiasach odpowiadajace jej
numery symboli wg publikacji IEC 417 (1973)

Zbiorcze zestawienie symboli graficznych podano w za-
taczniku 1

Alfabetyczny wykaz nazw symboli

graficznych  podano

w zatgczniku 2
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Zataczone 01(5007)
I_

Em

BKjaoneHO

Wytaczone 02(5008)

Otkjiohsho
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Em/Aus
BKjnotieHo/OTKJioHeHO

Kierunek ruchu, ruch w jednym kierunku 04(5022)

Bewegungsrichtung

HanpaBlieHwe flIBmeeHHN



u BN-81/5920-01

X
Przesuw szybki 05(5108)

Beschleumgte Bewegung

YcKopeHHoe BBiweHHe

Nastawianie (regulacja) ptynne 06(5004)

(zwiekszanie okre$lonej wielkos$ci ruchem posuwistym w prawo)

Regulierung

PeryjinpoBaHHe (ycjtJieHue npH nepeuemeHHH BnpaBo)
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Nastawianie (regulacja) ptynne 07(5004)

(zwiekszanie okre$lonej wielko$ci ruchem obrotowym zgodnym z ruchem wskazéwek zegara)

L J

Regulierung

PeryjmpoBaHHe (ycmieHHe ripn BpameHHH no tiacoBoft CTpejnce)

Nastawianie (regulacja) ptynne 08(5004)

(zwiekszanie okre$lonej wielko$ci ruchem obrotowym przeciwnym ruchowi wskazéwek zegara)

N

Regulierung

PeryjmpoBaHHe (ycmiemie npw BpameHHH npoTHB tiacoBoH CTpejiKH)
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Oswietlenie 09(5012)

Leuchte

CBeTHJIbHHK

Napetnianie szklanki woda 10

\
Fullen des W asserglases

Hanojmemie CTaicaHa BOfloft



Spluwaczka reczna

Handspeibecken

Pyunan iuieBaTejibHima

Odsysacz

Absaugduse
OTcachrmeionee  coruio

BN-81/5920-01

11

12



W aczenie slinociggu

Spulen des Speichelabsaugers

flpoubiBaHHe cjnoHooTcactiBaTejifl

BN-81/5920-01

13
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Chtodzenie narzedzia w mikrosilmku

Kuhtung des Instruments im Mikromotor

Ouia*fleHHe HHCTpyueHTa uHKpojiBHraTejifl

Kuhlung des Instrumentes im Turbinenajisatzstuck

Oxjia*EeHne HHCTpyVeHTa TypOmmoro HaKOHenHHKa

\



10

Sptukiwanie spluwaczki

Spulen des Speibeckens

ripoubmaHHe uaara imeBaTeji6HHPI

Negatoskop

Negatoskop

HeraTOCKon

BN-81/5920-01

17

18
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19(50151
W entylator (
: |
\
Ventilator
BeHTKJIHTOp
20(5013)

Sygnat akustyczny

Akkustisches Signal

AQCTHECKH curnaji



12

Prufer der Pulpenempfmdlichkeit
HenLrraTejib uyBCTBHTejibHocTH nyjibnbi

Kauter

Kauter

Kayrep

BN-81/5920-01

22



Podgrzewacz

Heizung

loflorpeB

Lusterko z oSwietleniem

Spiegel mit Beleuchtung

3epKano co (BETHIbHHKou

Zatgczniki 2

Informacje dodatkowe

BN-81/5920-01

KONIEC

23

24

13



u Zakgczniki do BN-81/5920-01

ZALACZNIK 1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE SYMBOLI GRAFICZNYCH
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ZALACZNIK 2
ALFABETYCZNY WYKAZ NAZW SYMBOLI GRAFICZNYCH

Chtodzenie narzedzia w katmcy turbinowej 16
Chtodzenie narzedzia w mikrosilmku 15
Czujnik do badania zywotnoéci miazgi 21
Kierunek ruchu oz
Kauter 22
Lusterko z oSwietleniem 2z
Napetnianie szklanki woda _ 10

Nastawianie (regulacja) ptynne (zwiekszanie okre$lonej wielko$ci ruchem obrotowym przeciwnym ruchowi
wskazéwek zegara) 08

Nastawianie (regulacja) ptynne (zwiekszanie okre$lonej wielko$ci ruchem obrotowym zgodnym z ruchem

wskazéwek zegara) _ 07
Nastawianie (regulacja) ptynne (zwiekszanie okres$lonej wielko$ci ruchem posuwistym w prawo) 06
Negatoskop 18
Odsysacz 12
OSwietlenie 09
Podgrzewacz 23
Przeptukiwanie §lmociggu 1Z
Przesuw szybki - 05

Ruch w jednym kierunku oz



Zatgcznik 2 do BN-81/5920-01 15

Spluwaczka reczna 1
Sptukiwanie spluwaczki 17
Sygnat akustyczny 20
W entylator 19
W tgczenig $linociggu 13
Wytaczone 02
Zataczone 01
Zataczone /wytgczone (tacznik o dwdch potozeniach nastawnych) 03

INFORMACI1E

1 Instytucja opracowujgca norme - OSrodek Badawczo-

rozwojowy Techniki Medyczne) ORMED, Warszawa

2 Normy zwigzane

PN-79/Z-70000 04 Aparaty i urzagdzenia elektryczne me-

dyczne Znakowanie
BN-81/5959-04 Przyrzadj medy zne Endoskopy Symbole

graficzne zastepujace napisy
3 Normy miedzynarodowe

RWPG CT C3B 4387-78 OOopyflOBamie ueanunHCKoe

DODATKOWE

CTOuaTOlJiorHuecKan TeiHHKa. Chuboj#i - norma zgod-
na, z wyjatkiem symborIT:J "wentylator" (Ip 17), ktéry
jest zgodny z 1EC 5015-a

IEC Publikacja 417-73, 417A-74, 417B-75, |417D-78

Graphical symbols for usc on eguipment - norma zgodna

Warhda
Techniki

4 Autor
- OSrodek Badawczo-Rozwojowy

normy - mgr mz

Medycznej
ORMED, Warszawa

5 Komentarz do postanowien normy - wg BN-81jS959-04

Grzedzielska



