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1. Przedmiot nomn. Przedmiotem normy sa wzierniki nosowe typ Hartman przeznaczone do wykonywania
zabiegéw lekarskich.

2. Normy zwigzane
PN/M-024-98 Radetkowanie. Rodzaje 1 podziatki
BK-70/5917-CKf Narzedzia medyczne. Wzierniki nosowe. Wsp6élne wymagania i badania

3. Podziak. Wzierniki nosowe typ Hartman dzieli sie na dwie wielkosci w zaleznosci od dtugosci czes-
ci pracujacyohj
h =27 - nr 1,
h =32 - nr 2.
4. Przwktad oznaczenia wziernika nosowego typ Hartman nr 1«
WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMAN 1 BN-70/5917-05
5. G¥oéwne wymiary w mm - wg rysunku i tablicy na str. 2.

6. Pozostate wymagania i badania powinny by¢é¢ zgodne z BN-70/5917-04.

KONITEC

Centralne Biuro Konstrukcyjne Sprzetu Medycznego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Sprzetu Optycznego i Medycznego OMEL dnia 13 sierpnia 1970 r
lako norma obowiazuiaca w zakresie produkc|i od dnia 1 kwietnia 1971 r
(Mon Pol nr 37/1970 poz 282)
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