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1 WSTĘP

1 1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są 
podstawowe wymagania obowiązujące przy pro
jektowaniu i wykonywaniu typowych obiektywów 
mikroskopowych Norma me dotyczy obiektywów 
specjalnych, np o wydłużonej odległości roboczej 
czy specjalnie zwiększonej aperturze 

1 2 Określenia
12 1 Odległość robocza a — wg PN-72/N-53000 
Jako płaszczyznę czołową obiektywu należy 

traktować płaszczyznę najbliższą preparatowi 
Grubość szkiełka nakrywkowego powinna byc 

zgodna z wartością nominalną, dla której został 
obliczony układ optyczny obiektywu

12 2 Odległość przedmiot-cbraz l — odległość 
między płaszczyzną przedmiotową P a płaszczyzną 
obrazową P' obiektywu

12 3 Długość obiektywu b — odległość między 
płaszczyzną przedmiotową P a płaszczyzną oporo
wą obiektywu

2 PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTYWU

Podstawowe parametry obiektywu są nastę
pujące

P — powiększenie (poprzeczne),
A — apertura (numeryczna), 
a — odległość robocza, 
l — odległość przedmiotu od obrazu, 

b — długość obiektywu 
Parametry a, l, b podano na rysunku

3 PODSTAWOWE WYMAGANIA

3 1 Wartość nominalna powiększenia p — wg
PN-62/N-02305

Zalecane wartości powiększenia 2,5, 5, 10, 20, 
40, 100

Płaszczyzna

3 2 Wartość rzeczywista powiększenia powinna 
byc zgodna z wartością nominalną w granicach 
tolerancji ±5%

3 3 Wartość nominalna apertury A Zaleca się, 
aby w odniesieniu do powiększeń wg 3 1 odpowia
dała wartościom podanym w tabl 1
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Tablica 1

Rodzaj
obiektyw u

Powiększenie obiektyw u

2,5 5 10 20 40 100

m inim alna ap e rtu ra

A chrom aty,
p lanachrom aty 0,06 0,12 0,24 0,40 0,65 1,25

Apochrom aty,
p lana-
pochrom aty 0,10 0,20 0,30 0,60 0,80 1,30

3 4 Wartość rzeczywista apertury powinna być 
zgodna z wartością nominalną w granicach tole
rancji podanych w tabl 2

Tablica 2

W artość nom inalna 
apertu ry T olerancja

A  <  0,15 ±20%

A >  0,15 ±10%

3 5 Wartość nominalna odległości roboczej a

Zaleca się, aby odpowiadała warunkom podanym 
w tabl 3

Przy odległości roboczej 0,5 <  a <1 1 mm zaleca 
się, aby obiektyw miał mechanizm amortyzacyj
ny, chroniący obiektyw i preparat przed uszko
dzeniem w wyniku nagłego zderzenia

Tablica 3

A pertura
obiektywu

M inim alna w artość odległości 
roboczej, mm

achrom aty
pozostałe

typy
obiektywów

A  <  0,10 9 5

0,10 <  A  <  0,20 8
fc

2

0,20 <  A  <  0,30 4 0,5

0,30 <  A  <  0,50 0,35 0,15

ł-H

V
Obiektywy
„suche”

0,10 0,10

V Obiektywy
0,25 0,20

©
im ersyjne

1,0 <  A 0,06 0,03

Przy odległości roboczej a <  0,5 mm obiektyw 
powinien mieć mechanizm amortyzacyjny

3 6 Nominalna wartość odległości przedmiot- 
-obraz l Dla obiektywów dopasowanych do mi
kroskopu o mechanicznej długości tubusa m ,=  
=  160 mm, zaleca się 1 =  189 mm

3 7 Wartość nominalna długości obiektywu b 
dla obiektywów dopasowanych do mikroskopu 
o mechanicznej długości tubusa m =  160 mm po
winna wynosić b =  45 mm

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — C entralne L a
boratorium  O ptyki

2 Normy związane
PN-62/N-02305 O ptyka Pow iększenia układów  optycz

nych
PN-72/N-53000 M ikroskopy Podstaw ow e nazwy i określe

nia

3 Normy zagraniczne
A nglia BS 3836 1965 Specification for com ponents of m i- 

croscopes

F rancja  NF S 12-001 1952 O ptiąue Microscope Dimensions 
Indie IS 3081-1965 Dimensions and m arking of generał 

purposes microscopes
Japonia JIS  B 7147 1967 Biological microscope objectives 
NRD TGL 6156(1968) M ikroskope O bjekttische Techmsche 

L ieferberbedingungen
RFN DIN 58886(1960) M ikroskope Vergrol3erungen Lu- 

penvergroBerung Mafistab

4 Autor projektu normy — m gr inż Maciej Popie- 
las, C entralne Laboratorium  O ptyki


