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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są strzy

kawki metalowo-szklane z wymienialnym tłokiem nie

rozbieralne z uszczelką silikonową, wielokrotnego 

zastosowania, używane przy zabiegach leczniczych.

2. Normy związane

PN-67/H-87025 Mosiądz do przeróbki plastycznej.

Gatunki

PN-63/H-87205 Stopy niskotopliwe 

PN-69/Z-55TTA Narzędzia medyczne. Połączenia stoż

kowe strzykawek i igieł drożnych 

BN-71/5915-07 Narzędzia medyczne. Strzykawki me

talowo-szklane. Ogólne wymagania i badania 

BN-71/5915-08 Narzędzia medyczne. Szklane cylin

dry strzykawkowe

3. Przykład oznaczenia strzykawki metalowo-szkla- 

nej z uszczelką silikonową o pojemności 10 cm^ 

rodzaju A i odmiany 10/100 wg BN-71/5915-07

STRZYKAWKA METALOWO-SZKLANA SILIKON 10-A-10/100 

BN-71/5915-09

4 Główne wymiary w mm - wg rysunku i tabl. 1

Rodzaj A

R odza j B

Tablica 1

Pojemność
cnr

(max 1 min

2 100 -

5 110 5

10 120 6,5

20 125 10

5 . Wyszczególnienie części i  materiał

Tablica 2

Nr części 
na rysunku

Nazwa części Materiał

1 2 3

i Cylinder wg BN-7 1 /5 9 1 5 - 0 8

2 Nasadka

M058 lub M059 
wg PN-67/H-87025

3 Tłok

4 Tłoczysko

5 Główka tłoczyska

6 Przykrywka M63 lub M68 
wg PN-67/H-87025

7 Obrączka

8 Uszczelka sili
konowa

kauczuk silikonowy dopusz
czony do stosowania w me
dycynie

- Lutowie T0C3 wg PN-63/H-87203

Dopuszcza się stosowanie innych gatunków materiałów 
o nie gorszych właściwościach, spełniających wymagania 
niniejszej normy.

1) Symbol wg SWl 0973-112.

6. Cechowanie powinno być zgodne z BN-71/5915-07 

oraz zawierać napis Silikon.

15815-531

7. Pozostałe wymagania 1 badania - wg BN-71/ 

5915-07.
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