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Strzykawki metalowo-szklane

1 NARZĘDZIA 
MEDYCZNE

ORAZ ORTOPEDYCZNE

Grupa katalogowa XIV 21ł)

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy 8ą strzy

kawki metalowo-szklane z niewymienialnym tłokiem, 

nierozbieralne, wielokrotnego zastosowania, uży

wane przy zabiegach, lekarskich.

2. Normy związane

PN-71/H-86020 Stal odporna na korozję (nierdzew

na i kwasoodporna). Gatunki 

FN-67/H-87025 Mosiądz do przeróbki plastycznej. 

Gatunki

PH-69/H-87027 Mosiądze wysokoniklowe (nowe sreb

ro ). Gatunki

FN-63/H-87203 Stopy niskotopliwe 

PN-69/Z-551T4 Narzędzia medyczne. Połączenia stoż

kowe strzykawek i igieł drożnych 

BN-7'1/59'15-07 Narzędzia medyczne Strzykawki me

talowo-szklane. Ogólne wymagania i badania 

BN-71/59"15-08 Narzędzia medyczne Szklane cylin

dry strzykawkowe

4. Główne wymiary w mm

Rodzaj A

PN- 69/Z- 55114

Rodzaj B

3. Przykład oznaczenia strzykawki metalowo-szkla

ne j o pojemności 5 cm< rodzaju A i odmiany 10/100

wg BN-71/59'15-07:
STRZYKAWKA M ET ALOWO-SZKL AU A 5-A-10/100

BN-71/5915-IO

1) Symbol wg SWWt 0973-112.

Centralne Biuro Konstrukcyine Sprzętu Medycznego
Ustanowiona przez Dyrektora Z|ednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego dnia 16 grudnia 1971 r 

lako norma obowigzuigca w zakresie produkcii od dnia I lipca 1972 r 
(Mon Pol nr poz )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wyd Norm W wa Ark wyd 0,20 Noki 500 + 50 Zom 710/72 Cena zł 1 20



2 BN-71/5915-10

Tablica 1

Pojemność
cm^

'mai cmin

1 95 -

2 100 -

5 110 5

10 120 6.5

20 125 10

5. Wyszczególnienie części i materiał

Tablica 2

Nr części 
na ry sunku

Nazwa części Materiał

1 Cylinder wg BN-7 I/5 9 1 5 -O8

2 Nasadka M058 lub M059 
wg PN-67/H-87025

3 Tłok

cd tabl. 2

Nr części 
na rysunKu Nazwa części Materiał

4 Tłoczysko M058 lub M059 
wg PN-67/H-87025

5 Główka tłoczyska

6 Przykrywka
Kć3 lub M68 
wg PN-67/H-870257 Obrączka

8 Sprężynka
MZN12 lub MZN15 wg PN-69/ 
H-87027 lub 1H 18N9T wg 
PN-71/H-86020

- Lutowie T0C3 wg PN-63/H-87203

Dopuszcza się stosowanie innych gatunków materiałów 
o nie gorszych właściwościach, spełniających wymagania 
niniejszej normy.

6. Pozostałe wymagania 1 badania - wg BN-71/

5915-07.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-71/5915-10

RWPG PC 3027-71 HHCTpyiieHT ueiomHHCKHfl. Utapaim HHteKUHOHHHe MHoroicpaTHoro npmeHeHHH - norma zgodna.


