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Narzędzia medyczne

Strzykawki całoszklane

BN-72

5915-12

G rupa Icałalogowa X IV  219

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są strzy

kawki całoszklane wielokrotnego zastosowania, u- 

żywane do zabiegów leczniczych.

2. Normy związane
FN-69/Z-55114 Narzędzia medyczne. Połączenia stoż

kowe strzykawek i  ig ie ł  drożnych 
BN-72/5915-11 Narzędzia medyczne. Strzykawki.szkla

ne. Wspólne wymagania i  badania

Rodzaj A

Rodzaj B
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5. Przykład oznaczenia strzykawki o pojemności 

5 cm^, rodzaju A i odmiany 6/100 wg BN-72/59T5-11*

STRZYKAWKA CAŁOSZKLANA 5-A-6/100 BN-72/5915-12

4. Główne wymiary w mm - wg rysunku i tablicy.

5. Pozostałe wymagania i badania powinny być 

zgodne z BN-72/5915-11.

Pojem
ność
cm?

l
max a

b C

min
e
minmin max

1 2 3 4 5 6 7

1 95 25 ±3 25 35 10 -

2 100 31 ±4 25 35 10 -

5 125 41 ±4 25 35 13 4

10 140 52 ±6 30 40 15 6

20 165 58 ±6 30 40 15 9

50 205 88 ±10 40 50 20 -

100 245 105 ±10 40 60 20 -

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/5915-12

RWPG PC 3027-71 MHCTpyiaeHT lieflHIłHHCKIlB . IlInpunH HHŁeKpHOHHBie MHOrOHpaTHOrO IipHMeHeHHH - norma zgodna.

Ośrodek Badawczo Rozwoiowy Techniki Medycznei ORMED  

Usłanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego 1 Medycznego dnia 15 czerwca 1 9 7 2  r 

jako norma obowiqzu|qca w zqkresie produkcp od dnia 1 stycznia 1 9 7 3  r 
(D z N orm  1 M iar nr 1 5 /1 9 7 2  poz 3 2 )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wyd Norm W wo Ark wyd 0,10 Noki 700 + 5 0  Zom 2465/72 c . n o  ,1  1 2 0


