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1 Przedmiot normy. Przedmiotem normy są strzy­

kawki szklane z metalowym stożkiem wielokrotnego 

zastosowania, używane do zabiegów leczniczych

2 Normy związane

PN—67/H—87025 Mosiądz do przeróbki plastycznej. 

Gatunki

PN-69/Z—55114 Narzędzia medyczne Połączenia stoż­

kowe strzykawek i igieł drożnych 

BN-72/5915-11 Narzędzia medyczne Strzykawki 

szklane Wspólne wymagania i badania

3 Przykład oznaczenia strzykawki o pojemności 

10 cm3 rodzaju A i odmiany 10/100 wg BN-72/5915-11

STRZYKAWKA SZKLANA Z METALOWYM STOŻKIEM 10-A-10/100 

BN-72/5915—13

4 Główne wymiary w mm - wg rysunku 1 tabl 1

Rodzaj A

Tablica 1

Pojemność

o.3
l

B&X
a

b
C

sin
e

mimulu MUC

1 2 3 4 5 6 7

1 95 25 ±3 25 35 10 -

2 100 31 ±4 25 35 10 -

5 125 *1 ±4 25 35 13 4

10 140 52 ±6 30 40 15 6

20 165 58 ±6 30 40 15 9

50 205 88 ±10 40 50 20 -

100 2*5 105 ±10 40 (0 20 -

5 Główne części 1 materiał 

Tablica 2

Nr c z ę ś c i  
na

rysunku
Nazwa części Matarlał

7 Cylinder
wg BN-72/5915-11

2 Tłok

3 Nasadka H58 wg PN-67/H-87025

4 Hamulec
drut sprężynowy sta­
lowy nierdzewny

-
Spoiwo

dopuszczona do sto­
sowania w medycynie

6. Pozostałe wymagania i badania powinny byó 

zgodne z BN-72/5915-ii

1) Symbol wg SWWi 0973-112.
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INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/5915-13

RWPG PC 3027-71 MHCTDyMeHT MeOTRHHCKHft. inpHRU HHŁeKRHOHHHe MHOrOKpaTHOrO npMM6H6HHH - n o rm a  Bgodna

O śro dek  Badawczo R ozw oiow y Techniki M edycznei ORM ED 

U stanow iona przez D y re k to ra  Z iednoczen ia  Przem ysłu S przę tu O p tycznego  i M edycznego dnia 15 cze rw ca  1 9 7 2  r 

jako  norm a obow iqzu |qca  w zakres ie  p rodukcp i ob ro tu  od dn ia 1 stycznia 19 7 3  r 

(D z N o rm  i M ia r n r 1 5 /1 9 7 2  poz 3 2  )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk Wyd N o n . W wO Ark wyd 015 Noki 700+50 Zam  2 4 6 6 /7 3 C m  i ł  t 20
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1 W punkcie 4 Główne wymiary, na rysunku, skresla się oznaczenie numeru 
części 4

2 W punkcie 5 Główne części i materiał (Tabl 2),

— wiersz 3, kol 3, zamiast M58 wg PN-67/H-87025, powinno być M058 lub 
M059 wg PN-b7/H-87025,

— wiersz 4, kol 1, skresla się cyfrę 4,

— wiersz 4, kol 2, zamiast Hamulec, powinno być Pierścień uszczelniający 
tłoka,

— wiersz 4, kol 3, zamiast drut sprężynowy stalowy nierdzewny, powinno być 
kauczuk silikonowy doouszczony do stosowania w medycynie

zmiana 1
6 12 77 r

( B iu l e ty n  P K N iM  n i  4/78 poz  3ti)


