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1. Przedm-mt norm-?. Przedmiotem normy są skro

baczki do macicy typ Recamier używane przy zabie

0 - ostre, 

T - tępe.

gach ginekologicznych.

2 Norm? związane

FN-71/H-86020 Stal odporna na korozję(nierdzewna 

i kwasoodporna). Gatunki 

PN-73/Z-58022 Narzędzia medyczne. Skrobaczki gi

nekologiczne. Wspólne wymagania i badania

6. Rodza.ie. Rozróżnia się dwa rodzaje skroba

czek do macicy typ Recamier:

A. Wielkości. W zależności od szerokości części 

pracującej skrobaczki rozróżnia się osiem wiel

kości skrobaczek oznaczonych kolejno numerami od

1 do 8.

5. Przekład oznaczenia skrobaczki do macicy typ 

Recamier tępej (rodzaj T), o szerokości a = 12 mm 

(wielkość 5)

SKROBACZKA DO MACICY TYP RECAMIER T-5 BN-73/5916-09

6. Główne wymiar-? w mm

7. Materiał. Skrobaczka powinna być wykonana z 

następujących materiałów: część pracująca - stal 

nierdzewna 2H13 wg PN-71/H-86020, rękojeść - stal 

nierdzewna OH18N9 lub 1H13 lnb 0H13 wg FN-71/

-Osymbol wg SWW: 0 97 2 -6 14 .

H-86020.

8. Pozostałe wymagania oraz badania powinny 

być zgodne z PN-73/Z-58022.
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