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BRANZOWA

Narzedzia medyczne
Igty drozne do przyrzgdow
lednorazowego uzytku

do pobierania krwi

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa igty
drozne do przyrzadéw jednorazowego uzytku do po-

bierania krwi.

2. Przyktad oznaczenia igty droznej do przyrza-
du jednorazowego uzytku do pobierania krwi o dfu-

Grupa katalogowa XIV 21

4, Zatepienie krawedzi wewnetrznych. Krawedzie
wewnetrzne ostrza igly (pietki) powinny byt, zate-
pione.

Sprawdzenie zatepienia Kkrawedzi wewnetrznych

igty (pietki) przeprowadza sie przy przebijaniu

gosci i =40 mm i Srednicy rurki d = 1,8 mm gum?wego_korka do buFelek z krwia, plazma i phy-
nami krwiozastepczymi.
IGLA DO PRZYRZADU DO POBIERANIA KRWI 1,8X40 Igta nie powinna wycinac gumy.
BN-76/5915-18
5. Powdoki ochronne metalowe. Powierzchnie ze-
5. G¥oéwne wymiary w mm - wg rysunku i tablicy. wnetrzne oliwki powinny by¢ pokryte powdoka ochron-
powinny by¢ zgodne z odchytkami w dokumentacji 6. Pozostate wymagania i badania - wg PN-72/
technicznej wytworcy. Z-55102, z wyjatkiem p. 2.14.
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme - O$rodek Badawczo-

-Rozwojowy Techniki Medycznej, Warszawa.
2. Normy zwigzane

PN-73/H-97009 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne po-

PN-72/2-55102 Narzedzia medyczne.

whoki Ni i Ni-Cr na miedzi i stopach miedzi

Igty iniekcyjne wielo-
krotnego uzycia Wspélne wymagania i badania

Zgtoszona przez O$rodek Badawczo Rozwoiowy Techniki Medycznei ORMED
Ustanowiona przez Dyrektora Z|ednoczenia Przemystu Sprzetu Optycznego i Medycznego dnia 24 czerwca 1976 r
lako norma obowiazuigca w zakresie produkcp od dnia 1 stycznia 1977 r

(Dz Norm

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1976

Wpltyw do WN 77 76 Oddano do sktadu 23 8 76 Druk ukoriczono w pazdzierniku 76

i Miar nr 19/1976 poz 68 )
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