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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-68

Narzędzia stom atologiczne

Kleszcze protetyczne 
wklęsło-iny pukle typ Mc Kellops

5926-04

Grupa katalogowa XIV 21 ,

1 Przedm iot normy Przedmiotem norm y są 
kleszcze wklęslo-wypukłe typ Mc Kellops stoso­
wane do prac protetycznych

2 Normy związane
PN-66/H-86020 Stal odporna na korozję (nierdze­

w na i kwasoodporna) G atunki 

BN-68/5926-01 Narzędzia stomatologiczne Klesz­
cze protetyczne Ogólne w ym agania i badania

3 Oznaczenie
KLESZCZE PROTETYCZNE WKLĘSŁO-WYPUKŁE 

TYP MC KELLOPS BN-68/5926-04

4 G łówne wym iary w mm — wg rysunku

5 Materiał Części kleszczy pow inny byc w y­
konane ze stali następujących gatunków

ram iona — 3H13 lub 4H13-wg PN-66/H-86020,
kołek — 2H13 łub 3H13-wg PN-66/H-86020

6 Twardość ram ion po obrobce cieplnej pow in­
na wynosić HRC = 43 — 48

7 Działanie Kleszcze powinny wyginać d ru t 
stalow y kwasoodporny sprężysty (np R em am t- 
-federhart) o średnicy 1,2 mm bez kaleczen, przy 
czym kleszcze nie powinny ulec trw ałym  odkształ­
ceniom
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8 Pozostałe wymagania i badania — wg PN-68/ 
5926-01

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-68/5926-04 

Niniejsza norma zastępuje ZN-67/MZ-A7-F5-116

Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Medycznego 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora ZPSMed 

dnia 29 lipca 1968 r jako norma obowiązująca w zakresie produkcji 
od dnia 1 kwietnia 1969 r (Mon Pol nr 40/1968 poz 285)
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