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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-68
Narzędzia stom atologiczne

Kleszcze p ro te tyczne 
u n u n ersa ln e  kram ponouie, 

z uj y kle

5926-07

Zamiast 
BN 64/5926-07

Grupa katalogowa XIV 21

1 Przedm iot norm y Przedm iotem  norm y są 
kleszcze uniw ersalne kramponowe, zwykłe stoso
w ane do prac protetycznych

2 Norm y zuiiązane

PN-66/H-86020 Stal odporna na korozją (nie
rdzew na i kwasoodporna) G atunki 

PN-57/Z-54093 Narzędzia lekarskie Nacięcia na 
narzędziach lekarskich

BN-68/5926-01 Narzędzia stomatologiczne Klesz
cze protetyczne Ogólne w ym agania i badania

3 O zn aczen ie
KLESZCZE PROTETYCZNE UNIWERSALNE 

KRAMPONOWE ZWYKŁE BN-68/5926-07

4 G łóum e w ym iary w mm — wg rysunku

5 M ateriał Części kleszczy pow inny byc wy
konane ze stali następujących gatunków

ram iona — 4H13 — wg PN-66/H-86020, 
kołek — 2H13 lub 3H13 — wg PN-66/H-86020

6 Tw ardość ram ion po obrobce cieplnej po
w inna wynosić

rękojeści — HRC =  43—48,
części pracujących, co najm niej — HRC  =  54

7 D zia łan ie Kleszcze pow inny przecinać drut 
stalow y kw asoodporny sprężysty (np Remamt-fe- 
derhart) o średnicy 0,9 mm na całej długości 
ostrzy Kleszcze nie pow inny ulec trw ałym  od
kształceniom  ani uszkodzeniom kraw ędzi tnących

Po zam knięciu kleszczy kraw ędzie tnące szczęk 
pow inny przylegać do siebie na całej długości

8 Pozostałe w ym agania i badania — wg
BN-68/5926-01

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-68/5926-07 

Istotne zmiany w stosunku do BN-64/5926-07 Zmieniono materiał kleszczy

Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Medycznego 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora ZPSMed dnia 29 łipca 1968 r 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1969 r 
(Mon Pol nr 40/1968 poz 285)
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