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5926-08
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BN-64/5926-08

G rupa katalogowa XIV 21

1 Przedmiot normy Przedm iotem  norm y są 
kleszcze do obcinania drutu  czołowe stosowane 
do prac protetycznych

2 Normy związane
PN-66/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyż­

szej jakości ogolnego przeznaczenia G atunki 
PN-66/H-85020 Stal węglowa narzędziowa Ga­

tunki
BN-66/5903-01 Narzędzia lekarskie i w eteryna ­

ry jne Powłoki ochronne m etalowe na narzę­
dziach stalow ych W spólne wym agania i badania 

BN-68/5926-01 Narzędzia stomatologiczne Kleszcze 
protetyczne Ogólne wym agania i badania

3 Oznaczenie
KLESZCZE PROTETYCZNE 

DO OBCINANIA DRUTU CZOŁOWE BN-68/5926-08

4 Główne wymiary w mm — wg rysunku

5 Materiał Części kleszczy powinny byc wy­
konane ze stali następujących gatunków

ram iona — stal węglowa narzędziowa N9E — 
wg PN-66/H-85020,

kołek — stal węglowa 35 — wg PN-66/H-84019

6 Twardość ram ion po obrobce cieplnej pow in­
na wynosić

rękojeści — HRC  =  43 — 48, 

części pracujących — IiR C  = 52 — 56

7 Powłoka ochronna metalowa Kleszcze po­
w inny byc pokryte powłoką ochronną m klowo- 
-chrom ową Ni20-Cr 0,3 — wg BN-66/5903-01
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8 Działanie Kleszcze powinny przecinać dru t 
stalowy kwasoodporny sprężysty fnp Rem am t-fe- 
derharti o średnicy 1,2 mm, przy czym szczęki 
kleszczy nie powinny ulec przesunięciu względem 
siebie oraz trw ałym  odkształceniom i uszkodze­
niom krawędzi tnących Po zamknięciu kleszczy 
kraw ędzie tnące szczęk powinny przylegać do 
siebie na całej długości

9. Pozostałe wymagania i badania — wg BN-68/ 
5926-01

K O N I E C

INFORM ACJE DODATKOWE do BN-68/5926-08 

Istotne zmiany w stosunku do BN-64/5926-08 Zwiększono zakres tw ardości

Zjednoczenie Przem ysłu Sprzętu Medycznego 
Ustanowiona przez Naczelnego D yrektora ZPSMed 

dnia 29 lipca 1968 r  jako norm a obowiązująca w zakresie produkcji 
od dnia 1 kw ietnia 1969 r  (Mon Pol n r 40/1968 poz 285)
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