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URZĄDZENIA, 
SPRZĘT 

I NARZĘDZIA 
MEDYCZNE 

ORAZ
ORTOPEDYCZNE

N O R M A  B R A N Ż O W A
BN-76

Narzędzia ineterynaryjne

Kleszcze do korekcji racic, 
typ Frank

5933-07

Grupa katalogowa XIV 32

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są 
kleszcze czołowe, typu Frank do korekcji racic 
u bydła, używane przy zabiegach pielęgnacyjnych

2 Oznaczenie
KLESZCZE DO RACIC TYP FRANK 

BN-76/5933-07

3 Główne wymiary w mm

4 Materiał Ramiona kleszczy powinny byc wy­
konane ze stali 55 wg PN-66/H-84019

5 Twardość części tnących powinna wynosić 
HRC =  52 — 53

6 Powłoka ochronna Ramiona kleszczy, swo- 
rzen i nakrętka powinny byc pokryte powłoką 
ochronną błyszczącą niklową wg BN-74/5903-01

Odchyłki wymiarów powinny byc zgodne z od- 7 Pozostałe wymagania i badania wg BN-75/ 
chyłkami podanymi w dokumentacji technicznej 5933-04 
wytwórcy

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Ba­
dawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej, Warszawa

2 Normy związane
PN-66/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyzszej ja ­

kości ogólnego przeznaczenia. Gatunku

BN-74/5<90i3-0il Narzędzia medyczne i weterynaryjne 
Elektrolityczne powłoki ochronne metalowe na narzę­
dziach stalowych Wymagania i badania 

BN-75/5933-04 Narzędzia weterynaryjne Kleszcze do obci­
nania racic Ogólne wymagania i badania

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Medycznej 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego 

dnia 20 listopada 1976 r jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1977 r
(Dz Norm i Miar nr 1/1977 poz 4)
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