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N O R M A  B R A N Ż O W A BN-68

Narzędzia stomatologiczne

Kleszcze protetyczne konturoiue 
trójszczękouie typ Tnplex

5926-14

Grupa katalogowa XIV 21

1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są 
kleszcze konturowe tr oj szczękowe typ Triplex 
stosowane do prac protetycznych

2 Normy związane

PN-66/H-86020 Stal odporna na korozję (nie­
rdzewna i kwasoodporna) Gatunki 

BN-68/5926-01 Narzędzia stomatologiczne Klesz­
cze protetyczne Ogólne wymagania i badania

3 O znaczenie
KLESZCZE PROTETYCZNE KONTUROWE 

TROJSZCZĘKOWE TYP TRIPLEX BN-68/5926-14

4 Główne wymiary w mm — wg rysunku

5 Materiał Części kleszczy powinny byc wy­
konane ze stali następujących gatunków

ramiona — 3H13 lub 4H13 — wg PN-66/H-86020, 
wkręt — 2H13 lub 3H13 — wg PN-66/H-86020

6 Twardość ramion po obróbce cieplnej po­
winna wynosić HRC = 43~48

7 Działanie Kleszcze powinny w zależności 
od przeznaczenia szczęk kształtować łuskę wyko­
naną ze stali kwasoodpornej o grubości ścianki 
0,25 mm i nie powodować kaleczen Kleszcze me 
powinny ulec trwałym odkształceniom

8 Pozostałe wymagania i badania — wg
BN-68/5926-01
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K O N I E C

Zjednoczenie Przemysłu Sprzętu Medycznego 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora ZPSMed z dnia 29 lipca 1968 r 
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1969 r 

(Mon Pol nr 40/1968 poz 285)
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