
UKD 771.531.37:778.33

M A T E R IA Ł Y

F O T O C H E M IC Z N E

N O R M A  B R A N Ż O W A BN-80
6123-01.00Błony radiograficzne 

medyczne
Postanowienia ogólne 

i zakres normy

Zamiast
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Grupa katalogowa 1082

Medical X-ray films Pellicules radiographiques medicales PeHTreHOBCKHe M e / t H U H H c K H e  njiemcH 

in troduction and scope of the standard Introduction et domaine de la normę BHe,ąpeHne u nnana30H  C TaągapTa

PRZEDMOWA

Błony radiograficzne medyczne Rentgen XM i Rentgen XS są produkowane z zastosowaniem technologii licencyjnej firmy Ilford. Błony 
te o zagęszczonej zawartości srebra w emulsji wykazują około 2-krotnie wyższą czułość w porównaniu z dotychczas produkowanymi błonami 
Rentgen Super R, umożliwiając 2-krotne zmniejszenie dawki promieniowania w trakcie ekspozycji. Grubość warstwy emulsyjnej (żelatyny) 
została natomiast zmniejszona, co powoduje skrócenie czasu suszenia. Nowe licencyjne błony są przystosowane do automatycznej obróbki 
chemicznej. Pod względem jakości błony medyczne Rentgen XM i Rentgen XS odpowiadają błonom marki X-Ray Film Red Seal firmy Ilford.

Błony Rentgen XM i Rentgen XS są stosowane w rentgenowskiej kontroli ogólnodiagnostycznej i w badaniach naczyniowych, a błony 
Rentgen XS są ponadto stosowane w badaniach seriograficznych.

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są charak­
terystyki jakościowo-użytkowe błon radiograficznych 
medycznych.

2. Zakres tematyczny normy. Norma obejmuje na­
stępujące arkusze:
Arkusz 00 Błony radiograficzne medyczne. Postano­

wienia ogólne i zakres normy 
Arkusz 01 —
Arkusz 02 — Charakterystyka jakościowo-użytkowa 

błony medycznej Rentgen XS 
Arkusz 03 — Charakterystyka jakościowo-użytkowa 

błony medycznej Rentgen XM

Arkusz 04 —
Arkusz 05 —
Arkusz 06 — Charakterystyka jakościowo-użytkowa 

błony dentystycznej Dental
Arkusz 07 —
Arkusz 08 —
Arkusz 09 —

Numery arkuszy bez tytułów są zarezerwowane dla 
dalszych rodzajów błon medycznych, dla których 
w przyszłości zostaną opracowane oddzielne charakte­
rystyki jakościowo-użytkowe.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zjednoczenie Przemysłu 
Organicznego ORGANIKA.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/6123-01
a) normę opracowano w postaci arkuszowej, ułatwiającej aktuali­

zację wymagań.
b) scharakteryzowano cechy użytkowo-jakościowe sortymentów 

produkowanych na licencji,
c) podwyższono jakość użytkową umożliwiającą mniejsze napro­

mienianie pacjentów.

3. Autorzy projektu arkusza normy — mgr inż. M. Gredka- 
-Pokszan, mgr inż. S. Oźminkowski, I. Sienicka — Warszawskie Za­
kłady Fotochemiczne.

4. Dotychczas ustanowione arkusze normy

BN-80/6123-01.00 
BN-80/6123-01.02 
BN-80/6123-01.03

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Organicznego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 23 października 1980 r.

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1981 poz. 15)
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