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| PERFUMERYINE Oznaczanie warto$ci pH

1. Zasada metody. Oznaczanie polega na okresle-
niu stezenia jonéw wodorowych w lakierze do wko-
s6w za pomoca pehametru.

2. Aparatura i przyrzady
a) Pehametr lampowy.
h) Elektrody szklana i kalomelowa.

5. Wykonanie oznaczania. Pomiar pH przeprowa-
zgodnie z instrukcja obstugi aparatu, zapo-
20°G. Przed przy-

dzic,
mocg pehametru w temperaturze
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stgpieniem do pomiaru nalezy wyskalowa¢ pehametr
na bufor o pH najbardziej zblizonym do przewidy-
wanego pH badanego lakieru. Elektrode szklang i
kalomelowg nalezy zanurzy¢ w badanym lakierze. Po
wkaczeniu pehametru odczytaé¢ na skali wartos¢ pH.

4. Wynik, Za wynik nalezy przyja¢ Sredniag aryt-
metyczng wynikéw dwéch oznaczan réznigcych sie
miedzy sobg nie wiecej niz o 0,1.
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