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1. WSTĘP Tablica 1

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest 
chlorek kadmowy stosowany jako odczynnik 
chemiczny.

Chlorek kadmowy ma:
a) wzór chemiczny — CdCl2-2V2 H20,
b) masę cząsteczkową — 228,36.
1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy 

stosować w zakresie produkcji i obrotu.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Gatunki. W zależności od zawartości głów
nych składników i zanieczyszczeń, w normie usta
la się dwa gatunki chlorku kadmowego, ozna
czone:

cz.d.a. — czysty do analizy,
cz. — czysty.
2.2. Przykład oznaczenia chlorku kadmowego 

czystego do analizy:
CHLOREK KADMOWY cz.d.a. BN-78/6191-02

3. WYMAGANIA

3.1. Wymagania ogólne. Chlorek kadmowy po
winien mieć postać bezbarwnych kryształów 
dobrze rozpuszczalnych w wodzie, słabo rozpusz
czalnych w alkoholu.

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne — wg
tabl. 1.

G atunki

W ym agania
cz.d.a. CZ.

a) Zawartość chlorku kadm o
wego (CdCl2-2V2 H20), %, 
n ie  m niej niż £9,5 99,0

b) Zaw artość substancji n ie 
rozpuszczalnych w  wodzie, 
%>, n ie  więcej niż 0.005 0,02

c )  Zaw artość siarczanów  <S02 ~), 
%>, nie w ięcej niż 0,005 0,01

d) Zaw artość azotu całkowitego 
(N+), °/o, nie w ięcej niż 0,002 0,005

e) Zaw artość żelaza (Fe3+), °/o, 
nie więcej niż 0,0005 0.002

f) Zawartość m iedzi (Cu2+), °/o, 
nie w ięcej niż 0,001 0.0D1

g) Zawartość ołowiu, (Pb2+), 
%>, nie w ięcej niż 0,005 0.03

h) Zawartość cynku, (Zn2+), %>, 
nie w ięcej niż 0.005 0,01

i) Zaw artość sodu, potasu 
i w apnia (Na+, K +, C a2+), 
°/o, n ie  więcej niż 0,025 0,05

j) Zaw artość arsenu (As3+), %>, 
nie w ięcej niż 0,0001 0,0002

k) pH  5-(procentowego roztw o- nie nor-
ru, nie niżej niż 4,0 m alizuje się
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT

Chlorek kadmowy należy pakować, przecho
wywać i transportować zgodnie z P1N-70/C-80001.

Rodzaj opakowania: słoiki ze szkła oranżowego 
z nakrętką z tworzywa sztucznego z polietyleno
wą lub inną chemicznie odporną uszczelką.

Masa opakowań netto: 25, 50, 100, 250, 500,
1000 g.

Na życzenie odbiorców dopuszcza się inny ro
dzaj i wielkość opakowania, jeżeli przeprowadzo
ne próby wykażą, że zabezpiecza ono produkt 
w sposób nie gorszy od ww. opakowań i ma wy
miary zgodne z zasadami systemu wymiarowego 
opakowań.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badań
a) oznaczanie procentowej zawartości chlorku 

kadmowego (CdCh-Ż1̂  HaO) (3.2a),
b) oznaczanie substancji nierozpuszczalnych 

w wodzie (3.2’b),
c) oznaczanie zawartości siarczanów (3.2c),
d) oznaczanie zawartości azotu całkowitego 

(3.2d),
e) oznaczanie zawartości żelaza (3.2e),
f) oznaczanie zawartości miedzi (3.2f),
g) oznaczanie zawartości ołowiu (3.2g),
h) oznaczanie zawartości cynku (3.2h),
i) oznaczanie zawartości sodu, potasu i wap

nia (3.2i),
j) oznaczanie zawartości arsenu (3.2j),
k) oznaczanie pH 5-procentowego roztworu 

(3.2k).
5.2. Pobieranie próbek. Przy pobieraniu próbek 

odczynnika cz.d.a. należy stosować PN-70/ 
C-80047. Przy pobieraniu próbek odczynnika 
w gatunku cz. należy stosować wytyczne PN-67/' 
C-04500, przyjmując:

a) wielkość partii 500 kg,
b) wielkość próbki pierwotnej 200 g,
c) liczbę próbek jednostkowych wg tabl. 2,

Tablica 2

Liczba opakow ań 
jednostkow ych w  p artii

Liczba próbek 
j ednostkow y eh

do 15 5

16 -r- 25 7

26 -f- 63 8

04 -r- 100 9

pow yżej 100 10

d) wielkość próbki ogólnej równą iloczynowi 
wielkości próbki pierwotnej i liczby próbek 
jednostkowych,

e) wielkość średniej próbki laboratoryjnej — 
550 g.

5.3. Opis badań

5.3.1. Oznaczanie procentowej zawartości chlor
ku kadmowego (C dC ^^1/̂  H20)

5.3.1.1. Odczynniki i roztwory — wg PN-68/ 
C-04950 p. 2.4.

5.3.1.2. Wykonanie oznaczania. 3,0000 g bada
nego chlorku kadmowego rozpuścić w wodzie 
w kolbie pomiarowej pojemności 200 cm3, uzu
pełnić objętość wodą do kreski i wymieszać. Na
stępnie pobrać pipetą 20 cm3 roztworu do kolby 
stożkowej pojemności 250-i-300 cm3, rozcieńczyć 
wodą do około 150 cm3 i dalej prowadzić ozna
czanie wg PN-68/C-04950 p. 2.12. Zawartość 
chlorku kadmowego (X ) obliczyć w procentach 
wg wzoru

V  ■ 0,011418 • 100 • 200 V • 11,418 m

w którym:
V — objętość roztworu wersenianu dwu- 

sodowego zużytego do miareczkowa
nia, cm3,

0,011418 — ilość chlorku kadmowego odpowia
dająca 1 cm3 ściśle 0,05M roztworu 
wersenianu dwusodowego, g, 

m  — odważka badanego chlorku kadmo
wego, g.

5.3.2. Oznaczanie zawartości substancji nieroz
puszczalnych w wodzie. 60,00 g badanego chlor
ku kadmowego rozpuścić w 600 cm3 wody, do 
roztworu dodać 2 cm3 kwasu solnego (1,12) i da
lej prowadzić oznaczanie wg PN-54/C-04517.

Badany chlorek kadmowy odpowiada wymaga
niom normy, jeżeli masa wysuszonej pozostałości 
nie przekracza:

dla odczynnika cz.d.a. — 3,0 mg,
dla odczynnika cz. — 12,0 mg.
5.3.3. Oznaczanie zawartości siarczanów (SO3^)

5.3.3.1. Odczynniki i roztwory — wg PN-68/ 
C-04519 p. 2.3.

5.3.3.2. Wykonanie oznaczania. 2,00 g badanego 
chlorku kadmowego rozpuścić w 20 cm3 wody 
i dalej prowadzić oznaczanie wg PN-68/C-04519, 
sposób A.

Badany chlorek kadmowy odpowiada wymaga
niom normy, jeżeli powstałe po 15 min zmętnie
nie badanego roztworu nie będzie intensywniej
sze od zmętnienia roztworu porównawczego, 
przygotowanego równocześnie i zawierającego 
w tej samej objętości:

dla odczynnika cz.d.a. — 0,1 mg SOj-
dla odczynnika cz. — 0,2 mg SO j ~ 

i te same ilości odczynników.
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5.3.4. Oznaczanie zawartości azotu całkowite
go (N+)

5.3.4.1. Aparatura — wg PN-68/C-04527 p. 2.4.1.
5.3.4.2. Odczynniki i roztwory — wg PN-68/ 

C-04527 p. 2.4.2.
5.3.4.3. Wykonanie oznaczania. 2,00 g badanego 

chlorku kadmowego rozpuścić w 100 cm3 wody 
w kolbie aparatu destylacyjnego i dalej prowa
dzić oznaczanie wg PN-68/C-045'27 p. 2.4.3.

Badany chlorek kadmowy odpowiada wymaga
niom normy, jeżeli powstałe żółtobrązowe zabar
wienie badanego roztworu nie będzie intensyw
niejsze od zabarwienia roztworu porównawczego, 
przygotowanego równocześnie i zawierającego 
w tej samej objętości:

dla odczynnika cz.d.a. — 0,02 mg N+,
dla odczynnika cz. — 0,05 mg N+ 

i te same ilości odczynników.
5.3.5. Oznaczanie zawartości żelaza (Fe3+)
5.3.5.1. Odczynniki i roztwory
a) Kwas sulfosalicylowy, roztwór 10-procento- 

wy.
b) Amoniak cz.d.a. (0,91).
c) Roztwór wzorcowy zawierający jony Fe3+, 

przygotowany wg PN-68/C-06500 i rozcieńczony 
w stosunku 10:990. 1 cm3 rozcieńczonego roztwo
ru wzorcowego zawiera 0,01 mg Fe3+.

5.3.5.2. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badanego 
chlorku kadmowego rozpuścić w 20 cm3 wody 
w zlewce pojemności 50 cm3, dodać 2 cm3 kwa
su sulfosalicylowego, wymieszać i dodać 10 cm3 
amoniaku.

Badany chlorek kadmowy odpowiada wyma
ganiom normy, jeżeli powstałe żółte zabarwie
nie roztworu badanego nie będzie intensywniej
sze od zabarwienia roztworu porównawczego, 
przygotowanego równocześnie i zawierającego 
w tej samej objętości te same ilości odczynników 
oraz:

dla odczynnika cz.d.a. — 0,005 mg Fe3+,
dla odczynnika cz. — 0,02 mg Fe3+ 

i te same ilości odczynników.
5.3.6. Oznaczanie zawartości miedzi (Cu2+)
5.3.6.1. Aparatura
a) Spektrofotometr absorpcji atomowej z kom

pletnym wyposażeniem.
b) Lampa miedziowa z katodą wnękową.
5.3.6.2. Odczynniki i roztwory. Roztwór wzor

cowy zawierający jony Cu2+, przygotowany wg 
PN-68/C-06500, rozcieńczony wodą w stosunku 
1:99. 1 cm3 rozcieńczonego roztworu wzorcowego 
zawiera 1 • 10—5 g Cu2+.

5.3.6.3. Warunki fotometrowania. Oznaczanie 
należy wykonać w płomieniu acetylenowo-po- 
wietrznym w optymalnych warunkach ustalo
nych dla stosowanego aparatu.

Miedź należy oznaczać przy długości fali 
324,7 nm. Przygotowanie przyrządu do oznacza
nia należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi.

Optymalne warunki pomiaru absorbancji mie
dzi dla spektrofotometru Pye Unicam SP 90 A 
wynoszą:

szerokość szczeliny 0,08 mm, 
natężenie prądu lampy 4 mA, 
wysokość strefy pomiarowej 6 mm, 
przepływ powietrza 5 1/min, 
przepływ acetylenu 1,0 1/min.
5.3.6.4. Przygotowanie skali wzorców i krzywej 

wzorcowej. Do czterech kolb pomiarowych po
jemności 50 cm3 odmierzyć kolejno: 1, 2, 4 
i 6 cm3 rozcieńczonego roztworu wzorcowego 
miedzi, dopełnić wodą do kreski i wymieszać.

Stężenie miedzi w poszczególnych kolbach wy
nosi: 2• 10^7, 4-10“7, 8• 10~7, 1,2• 10~6 g Cu2+/cm3. 
Zmierzyć absorbancję sporządzonych roztworów 
i z uzyskanych wyników sporządzić wykres krzy
wej wzorcowej.

5.3.6.5. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badanego 
chlorku kadmowego umieścić w kolbie pomiaro
wej pojemności 50 cm3, rozpuścić w wodzie, uzu
pełnić wodą do kreski i dokładnie wymieszać 
(roztwór A). Zmierzyć absorbancję roztworu.

Z otrzymanych danych, posługując się krzywą 
wzorcową, odczytać zawartość miedzi. Zawartość 
miedzi (X ) w procentach obliczyć wg wzoru

m

w którym:
a — stężenie miedzi odczytane z krzywej 

wzorcowej, g/cm3,
V — objętość próbki przygotowanej do po

miaru, cm3,
m — odważka badanego chlorku kadmowe

go, g-
5.3.7. Oznaczanie zawartości ołowiu (Pb2+)

5.3.7.1. Aparatura

a) Spektrofotometr absorpcji atomowej z kom
pletnym wyposażeniem.

b) Lampa ołowiowa z katodą wnękową.
5.3.7.2. Odczynniki i roztwory. Roztwór wzor

cowy ołowiu przygotowany wg PN-68/C-06500, 
rozcieńczony wodą w stosunku 10:90. 1 cm3 roz
cieńczonego roztworu wzorcowego zawiera 
1 • 10-4 g Pb2+.

5.3.7.3. Warunki fotometrowania. Oznaczanie 
należy wykonać w płomieniu acetylenowo-po- 
wietrznym w optymalnych warunkach ustalo
nych dla stosowanego aparatu.

Ołów należy oznaczać przy długości fali 
217,0 nm.
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Przygotowanie przyrządu do oznaczania należy 
wykonać zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu.

Optymalne warunki pomiaru absorbancji oło
wiu dla spektrofotometru Pye Unicam SP 90 A 
wynoszą:

szerokość szczeliny 0,1 mm, 
przepływ powietrza 5 1/min, 
przepływ acetylenu 1,4 1/min, 
natężenie prądu lampy 4 mA, 
wysokość strefy pomiarowej — 4 mm.
5.3.7.4. Przygotowanie skali wzorców i krzywej 

wzorcowej. Do pięciu kolb pomiarowych pojem
ności 100 cm3 odmierzyć kolejno: 0,5, 1,0, 2,0, 
4,0, 5 cm3 rozcieńczonego roztworu wzorcowego 
ołowiu, dopełnić wodą do kreski i dobrze wymie
szać. Stężenie ołowiu w poszczególnych kolbach 
wynosi: ó-lO"7, 1-1CT6, 2-10"6, 4-1CT6, 5-l(T6 g 
Pb2+/cm3.

Zmierzyć absorbancję sporządzonych roztwo
rów, a z uzyskanych wyników sporządzić wykres 
krzywej wzorcowej.

5.3.7.5. Wykonanie oznaczania. Zmierzyć absor
bancję roztworu A przygotowanego wg 5.3.6.5 
przy długości fali 217 nm, w warunkach iden
tycznych jak przy sporządzaniu krzywej wzor
cowej.

Zawartość ołowiu obliczyć w procentach wg 
wzoru

„ : v i o o  (3)
m

w którym:
a — ilość ołowiu odczytana z krzywej wzor

cowej, g/cm3,
V -— objętość próbki przygotowanej do po

miaru, cm3,
to — odważka badanego chlorku kadmowe

go, g-
5.3.8. Oznaczanie zawartości cynku (Zn2+)

5.3.8.1. Aparatura

a) Spektrofotometr absorpcji atomowej Pye 
Unicam typ SP 90 A seria 2 lub inny spektro
fotometr absorpcji atomowej.

b) Lampa cynkowa z katodą wnękową.
c) Palnik acetylenowy ze szczeliną długości 

10 cm.
5.3.8.2. Odczynniki i roztwory
a) Kwas azotowy cz.d.a. (1,15) i 0,001N roz

twór.
b) Roztwór wzorcowy zawierający jony Zn2+, 

przygotowany w następujący sposób: 1,2446 g 
ZnO (złota pieczęć) rozpuścić w 10 cm3 roztwo
ru kwasu azotowego (1,15), przenieść ilościowo 
do kolby pomiarowej pojemności 1 dm3, rozcień
czyć wodą do kreski i wymieszać. 1 cm3 roztwo
ru zawiera 0,001 g Zn2+. Roztwór rozcieńczyć

w stosunku 1:99 0,00IN roztworem kwasu azoto
wego. 1 cm3 otrzymanego roztworu wzorcowego 
zawiera 1 -10“5 g Zn2+.

5.3.8.3. Przygotowanie skali wzorców i krzywej 
wzorcowej. Do pięciu kolb pomiarowych pojem
ności 100 cm3 wprowadzić kolejno: 2, 4, 6, 8, 
10 cm3 rozcieńczonego roztworu wzorcowego cyn
ku, uzupełnić objętość roztworów 0,001N roztwo
rem kwasu azotowego do kreski i wymieszać. 
Otrzymane roztwory zawierają kolejno: 2-10 7, 
4 • 10-7, 6 • 10-7, 8-10~7, l-10-o g Zn2+/cm3.

Postępując zgodnie z instrukcją obsługi spektro
fotometru absorpcji atomowej, wprowadzić ko
lejno do płomienia palnika przygotowane roztwo
ry wzorcowe.

Zmierzyć absorbancję roztworów i z otrzyma
nych pomiarów sporządzić krzywą wzorcową 
zależności absorbancji od stężenia cynku w g/cm3. 

Ustalić następujące warunki pomiaru: 
przepływ powietrza — 5 1/min, 
przepływ acetylenu — 1,1 1/min, 
długość fali — 213,9 nm, 
szerokość szczeliny — 0,10 mm, 
natężenie prądu lampy — 8 mA, 
wysokość szczeliny — 8 mm.
Wzmocnienie, ekspansję i stałą czasową usta

lić na optymalne warunki zgodnie z instrukcją 
obsługi spektrofotometru.

5.3.8.4. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badane
go chlorku kadmowego rozpuścić w wodzie i uzu
pełnić wodą do kreski w kolbie pomiarowej po
jemności 100 cm3.

Otrzymany roztwór wprowadzić do płomienia 
palnika w warunkach identycznych jak przy 
otrzymaniu krzywej wzorcowej i odczytać absor
bancję. W przypadku otrzymania absorbancji po
wyżej krzywej wzorcowej należy badany roztwór 
odpowiednio rozcieńczyć.

Stężenie cynku w badanym roztworze odczy
tać z krzywej wzorcowej. Zawartość cynku 
w badanym chlorku kadmowym obliczyć w pro
centach wg wzoru

w którym:
a — stężenie cynku odczytane z krzywej 

wzorcowej, g/cm3,
V — objętość roztworu próbki przygotowanej 

do pomiaru, cm3,
to — odważka badanego chlorku kadmowe

go, g-
5.3.9. Oznaczanie zawartości sodu, potasu 

i wapnia (Na+, K+, Ca2+)

5.3.9.1. Aparatura i przyrządy — wg PN-68/ 
C-04953 p. 2.3.
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5.3.9.2. Odczynniki i roztwory — wg PN-68/ 
C-04953 p. 2.4.

5.3.9.3. Wykonanie oznaczania. 1,00 g badane
go chlorku kadmowego rozpuścić w 50 cm1 2 3 wody 
w kolbie pomiarowej pojemności 100 cm3, uzu
pełnić wodą do kreski i wymieszać. Dalej wyko
nać oznaczanie wg PN-68/C-04953 p. 2.7.

5.3.10. Oznaczanie zawartości arsenu (As3+)

5.3.10.1. Aparatura i przyrządy — wg PN-75/ 
C-04511 p. 2.2.

5.3.10.2. Odczynniki i roztwory — wg PN-75/ 
C-04511 p. 2.3.

5.3.10.3. Przygotowanie skali wzorców i krzywej 
wzorcowej — wg PN-75/C-04511 p. 2.5.

5.3.10.4. Wykonanie oznaczania. 5,00 g badane
go chlorku kadmowego rozpuścić w 20 cm3 wody 
i wykonać oznaczanie wg PN-75/C-04511 p. 2.6.

Zawartość arsenu (X4) obliczyć w procentach 
wg wzoru

w którym:
a — zawartość arsenu odczytana z krzywej 

wzorcowej, mg,
m  — odważka badanego produktu, g.
Dopuszcza się oznaczanie zawartości arsenu wg 

Farmakopei Polskiej.
5.3.11. Oznaczanie pH roztworu. 1,00 g bada

nego chlorku kadmowego rozpuścić w 19 cm3 
wygotowanej i ostudzonej wody i wykonać ozna
czanie na pehametrze w temperaturze 20°C.

Badany chlorek kadmowy odpowiada wymaga
niom normy, jeżeli pH otrzymanego roztworu nie 
będzie niższe niż 4,0.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Przedsiębiorstw o 
Przem ysłow o-H andlow e Polskie Odczynniki Chemiczne, 
Gliwice.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-63/6191-02
a) .znowelizowano m etody oznaczania zaw artości cyn

ku, miedzi, żelaza ołowiu,
b) wiprowadzo.no oznaczanie sodu, ipotasu i w apnia 

zam iast m etali alkalicznych,
c) zaostrzono w ym agania n a  zawartość cynku i m ie

dzi dla odczynnika cz.

3. Normy i dokumenty związane
PN-67/C-04500 P roduk ty  chemiczne. W ytyczne pobiera

n ia  i przygotow yw ania próbek 
PN-75/C-04511 Analiza chemiczna. Oznaczanie małych 

zaw artości arsenu
PN-54/C-04517 Chemiczne badania i próby. Oznaczanie 

substancji nierozpuszczalnych w  wodzie w  produk 
tach chem icznych

PN-68/C-04519 A naliza chemiczna. Oznaczanie m ałych 
zaw artości siarczanów  w bezbarw nych roztw orach 
m etodą tu rb idym etryczną

PN-68/C-04527 Analiza chemiczna. Oznaczanie azotu 
ogólnego m etodą destylacyjną 

PN-68/C-04950 Analiza chemiczna. Komipleksometryczne 
m etody oznaczania zawartości substancji podstawowej 

PN-68/C-04953 Analiza chemiczna. Płom ieniowo-foto- 
m etryczna m etoda oznaczania małych zaw artości 
sodu, potasu, w apnia i s tron tu  

PN-68/C-06500 Analiza chemiczna. P rzygotow anie odczyn
ników, roztworów pomocniczych oraz roztworów do 
kolorym etrii i nefelom etrii

PN-70/C-80001 Odczynniki. Pakow anie, przechowywanie 
i transport

PN-70/C-80047 Odczynniki. W ytyczne ipobierania próbek 
i przygotowania średniej p róbki laboratoryjnej 

Farm akopea Polska IV. T. 1, sitr. 75, m etoda II

4. Dokumenty międzynarodowe. Norma jest w droże
niem  zalecenia norm alizacyjnego RW PG PC 4292-73 
PeaKiiiBH. KagMuft xnopncTbiii

5. Symbol wg SWW
cz.d.a. 1331-11, 
cz. 1331-42.


